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Express VI

Jak szybko zbudować układ 
pomiarowy

Tools for virtual 
instruments
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Express VIs
• Interaktywne VI z oknem konfiguracji.
• LabVIEW 7.0 wprowadza nowy typ podprogramów (subVI) zwanych

Express VI. Podprogramy te sterowane są za pomocą okienek
konfigurujących ich parametry. Po uruchomieniu system tłumaczy je na
kod wykonywany przez komputer.
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Express VIs
• Funkcje Express VI znajdują się w palecie funkcji Functions/Express.
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Express Vis : Funkcje
• Functions/Express/Input/Simulate Signal.
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Express Vis : Funkcje
• Functions/Express/Signal Analysis.
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Express Vis : Funkcje
• Functions/Express/Signal Manipulation.

„Sklejanie” sygnałów

„Rozdzielanie” sygnałów
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Express Vis : Funkcje
• Functions/Express/Signal Manipulation.
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Zapis/Odczyt LabVIEW Measurements file (*.lvm)

• Zapis do pliku LVM (format rozpoznawany przez Excell)
• Zastosowano konwersję danych w celu „sklejenia” danych w jeden

strumień typu DynamicData
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Zapis LabVIEW Measurements file (*.lvm)

• Konfiguracja zapisu

ścieżka 
dostępu i 

nazwa pliku

dostęp do 
okna 

dialogowego 
przed 

zapisem

co zrobić, gdy 
plik już 
istnieje

zapis do pliku 
tekstowego

segment 
nagłówkowy 

w pliku

pierwsza 
kolumna 

zawiera czas
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Odczyt LabVIEW Measurements file (*.lvm)

• Build table Express VI  Controls/List&Table na Panelu Czołowym.
• Odczyt danych i wyświetlenie na wykresie XY Graph
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Odczyt LabVIEW Measurements file (*.lvm)

• Odczyt danych: Express VI/Input/Read from Measurement File

Plik tekstowy LVM

Otwarcie okna dialogowego 
wyszukiwania pliku

Separator kolumn dla 
danych

Początkowy wiersz danych do 
odczytu oraz stuktura danych

Separator dziesiętny

Format czasu: od zera czy 
według zapisu danych

Określenie zakresu 
czytanych danych
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Express Vi przykład

Generacja sygnału sinusoidalnego o częstotliwości 10Hz i amplitudzie 10 V
zakłóconego białym szumem 1V. Sygnał zostaje przefiltrowany za pomocą
filtru eliptycznego dolnoprzepustowego o cz. odcinającej 15Hz.
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Express Vi przykład
• Kod programu
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Express Vi przykład
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Express Vi przykład
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Express Vi przykład
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Express Vis przykład – karta dźwiękowa jako sprzęt pomiarowy

18

Express Vis przykład – karta dźwiękowa jako sprzęt kontrolny


